
- Tesztkazetta
- Steril tamponpálca
- Használati útmutató
- Pufferoldatos cső cseppentővel
- Csőtartó a dobozon

- Óra, időzítő vagy stopper
- Transzfer pipetta

FLU A/FLU B/RSV/ADV/MP/COVID-19 kombinált teszt
REF: MI-S46001

Használat előtt a tesztkazettát, a pufferoldatot, a mintát és/vagy a kontrollokat szobahőmérsékletre 
(15~30°C) kell hozni.
1. Minden egyes teszteléskor közvetlenül a vizsgálat előtt nyissa ki a fóliatasakot. Vegye ki a 
tesztkazettát, és helyezze azt egy tiszta, sík felületre, majd címkézze fel a páciens azonosítójával. A 
legjobb eredmény érdekében a tesztet egy órán belül el kell végezni.
2. A pufferoldatos csőről távolítsa el az alu zárófóliát, majd állítsa azt a doboz csőtartójába.
3. Helyezze az orrgaratból vett mintát tartalmazó tampont a pufferoldatos csőbe. Elegyítse azokat jól 
össze: kevergesse a reagenst, és 10-15-ször nyomja a csövet a tamponra úgy, hogy a tampon is 
összelapuljon.
4. A tamponfejet szorítsa a cső falához, miközben kiveszi, és próbáljon meg minél több folyadékot 
kipréselni belőle. A használt tampont a biológiailag veszélyes hulladék ártalmatlanítási 
protokolljának megfelelően kell megsemmisíteni.
5. Ezután dugja a cseppentőt a mintával bekevert pufferoldatos csőbe. Fordítsa meg a csövet, és 
óvatosan összenyomva adjon 3 csepp oldatot minden egyes mintakútba (S).
6. 15 perc elteltével olvassa le az eredményeket.

A FLU A/FLU B/RSV/ADV/MP/COVID-19 kombinált teszt egy in vitro immunpróba. A teszt a 
SARS-CoV-2 (COV), az influenza A vírus (FLU A), az influenza B vírus (FLU B),  légúti 
szinciciális vírus (RSV), az adenovírus (ADV) és Mycoplasma pneumoniae antigénjeinek közvetlen és  
minőségi kimutatására  szolgál orrváladékból. A teszt professzionális használatra készült.

Az FLU A/FLU B/RSV/ADV/MP/COVID-19 kombinált teszt a COVID-19-et, az influenza A/B-t, az 
RSV-t, az adenovírust és az MP-t a belső tesztcsíkon történő színfejlődés vizuális értelmezésével mutatja 
ki. A mintát a célantigének felszabadítására optimalizált extrakciós pufferhez adjuk.
Az FLU A/FLU B/RSV/ADV/MP/COVID-19 kombinált teszt négy tesztcsíkból áll: 1) COVID-19 
tesztcsík, 2) FLU A/B tesztcsík, 3) RSV/ADV tesztcsík és 4) MP tesztcsík.

Felhasználásig tárolja a FLU A/FLU B/RSV/ADV/MP/COVID-19 kombinált teszt 2-30°C között.
NE FAGYASSZA LE.
A készlet tartalma a külső csomagoláson és a tégelyen feltüntetett lejárati időig stabil.

Belső eljárási kontroll
FLU A/FLU B/RSV/ADV/MP/COVID-19 kombinált teszt beépített (eljárási) ellenőrzéssel rendelkezik. 
Minden teszt belső standard zónával rendelkezik a megfelelő mintaáramlás biztosítása érdekében. A 
felhasználónak az eredmény leolvasása előtt meg kell győződnie arról, hogy a &quot;C&quot; régióban 
található színes csík megjelenik.
Külső pozitív és negatív kontroll
A helyes laboratóriumi gyakorlat javasolja a pozitív és negatív külső kontrollok vizsgálatát annak 
biztosítására, hogy a vizsgálati reagensek működnek és a vizsgálatot helyesen végzik el.
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Az anti-adenovírus antitestek és a légúti szinciciális vírus antitestek immobilizálódnak a 
nitrocellulózmembrán teszt régiójában. A színes részecskékhez konjugált antiadenovírus antitestek és a 
légúti szinciciális vírus antitestek immobilizálva vannak a konjugált párnán. A gyűjtött orrváladékot 
össze kell keverni az extrakciós pufferrel, amely a készletben külön van csomagolva. A vizsgálat során a 
célantigének, amennyiben jelen vannak az orrváladékban, felszabadulnak az extrakciós puf
kapilláris hatás révén végigvándorol a csíkon, majd kölcsönhatásba lép a mintalapon lévő reagensekkel, 
a célantigének a konjugált lapon lévő anti-adenovírus antitestekhez vagy légúti szinciciális vírus elleni 
antitestekhez kötődnek. Következésképpen az antigén-antitest komplexet a vizsgálati területen 
immobilizált anti-adenovírus antitestek vagy anti-légúti szinciciális vírus antitestek fogják meg. A 
felesleges színes részecskéket az NC-membrán kontrollrégiója fogja fel.
A színes sáv jelenléte a teszt régióban pozitív eredményt jelez az adenovírus antigénekre vagy a légúti 
szinciciális vírus antigénekre vonatkozóan, míg hiánya negatív eredményt jelez. A színes sáv a kontroll 
régióban az eljárás ellenőrzésére szolgál, általában azt jelzi, hogy megfelelő mennyiségű mintát adtak 
hozzá, és a membránszövet működik.



1) FLU A/FLU B/RSV/ADV/MP/COVID-19 kombinált teszt: A COVID-19 kimutatás nem mutat

FLU A/FLU B/RSV/ADV/MP/COVID-19 kombinált teszt negatívnak bizonyult.

1. Az FLU A/FLU B/RSV/ADV/MP/COVID-19 kombinált teszt professzionális in vitro diagnosztikai 
felhasználásra készült, és kizárólag a SARS-CoV-2, az influenza A vírus, az influenza B vírus, légúti 
szinciciális vírus, adenovírus és mycoplasma pneumoniae specifikus vírusantigének minőségi 
kimutatására használható. A pozitív sáv színének intenzitása nem értékelhető “kvantitatív vagy 
félkvantitatív” értékként.
2. A készlet segítségével életképes és nem életképes vírusok egyaránt kimutathatók.
3. Mint minden diagnosztikai teszt esetében, a végleges klinikai diagnózis nem alapulhat egyetlen teszt 
eredményén. Ezt kizárólag szakorvos teheti meg az összes klinikai és laboratóriumi lelet kiértékelése 
után.
4. A TESZTELÉS MENETE és az EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE betartásának elmulasztása 
hátrányosan befolyásolhatja a teszt teljesítményét és/vagy érvénytelenítheti a teszteredményt.
5. Az ezzel a teszttel kapott eredményeket, különösen a gyenge, nehezen értelmezhető tesztvonalak 
esetében, az orvos rendelkezésére álló egyéb klinikai információkkal együtt kell használni.
6. A negatív eredmények nem zárják ki a vírusfertőzést, és azokat molekuláris vizsgálattal kell 
megerősíteni.
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