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A mintavétel menete

1. Húzza le a tolltesztet az extrakciós csőről. 4. Kissé csavarja meg a tolltesztet, 
miközben kihúzza az orrlyukból.

5. Ismételje meg a mintavételi 
eljárást a másik orrlyukban is, 
hogy mindkét orrüregből elegendő 
minta álljon rendelkezésre.

FIGYELEM: A teszt akkor lehet pontatlan, 
ha nem megfelelő a mintavétel.Tartalom

Automata tollteszt

Szükséges,
de nem biztosított: időmérő

Használati
útmutató

Hulladékgyűjtő 
tasak

Tesztelés előtt

Megjegyzés

!!! A 2 és 18 év közötti gyermekek tesztelését 
felnőttnek kell felügyelnie vagy segítenie.
!!! Két évnél fiatalabb gyermeket nem szabad ezzel az 
eszközzel tesztelni.
!!! Óvatosan helyezze az eszköz mintagyűjtőjét az 
orrüregbe.

1.

2.

Vegye ki a tolltesztet a csomagolásából.
Az a legjobb, ha felbontás után 1 órán 
belül el is végzi a tesztet.

Legalább 20 másodpercen keresztül 
szappanos vízzel mosson kezet, vagy 
használjon kézfertőtlenítőt.

Vegye le róla a védősapkát.

Óvatosan dugja be a mintagyűjtőt az orrlyukba addig, amíg 
ellenállásba nem ütközik (kb. 1-2 cm mélyre az orrüregbe). 
Nyomja hozzá a mintagyűjtőt az orrüreg falához és közben 
forgassa meg ötször.

2.

A minta kiértékelése 

1.

 
        

Olvassa le az eredményt 15 perc elteltével. 
30 perc múlva már ne olvassa le az eredményt.

3. A tesztelés befejeztével tegye az elhasznált tesztet 
a hulladékgyűjtő tasakba, és a helyi előírásoknak 
megfelelően dobja ki azt.

COVID-19 teszt:
Az eredmény értelmezése

Influenza A/B

Influenza A/B tesztcsík
COVID-19 tesztcsík

Tartógyűrű

Védősapka

Mintagyűjtő

Puffertartály

Tárolás és stabilitás

1.

2.

Felhasználásig tárolja a COVID-19 & Influenza A/B Antigén
Orrlyukas Öntesztkészletet 2 - 30°C között.

NE FAGYASSZA LE.

3. A készlet tartalma a külső csomagoláson és a tégelyen 
feltüntetett lejárati időig stabil.

4. Eltartható: 24 hónap.
Influenza A+B Negatív:

C
T

Influenza A Pozitív:

C
T

C
T

C
T

Influenza B Pozitív:

Tartógyűrű
a perem alatt

Tartógyűrű
a peremen

Tartógyűrű
a perem felett

Influenza A+B Pozitív:

Influenza A+B Invalid:

Figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, mielőtt a 
tesztet elvégezné különben a kapott teszteredmény téves 
lehet.

Tartógyűrű

Megjegyzés: Gyermekeknél a maximális 
mintavételi mélység kevesebb, mint 2 cm, és 
előfordulhat, hogy egy második személyre is 
szükség lesz, aki tartja a gyermek fejét a 
tamponálás során. Ez kissé kellemetlen érzés 
lehet. Ne vezesse mélyebbre az eszközt, ha erős 
ellenállást érez.

FIGYELEM: A teszteszközt úgy tegye 
függőlegesen csőbe, hogy annak pereme érje el a 
tartógyűrű közepét. Ellenkező esetben nincs 
oldaláramlás, ami téves vagy érvénytelen 
eredményt adhat.

POZITÍV:
Két színes csík jelenik meg a membránon. Az egyik a 
kontroll régióban (C), a másik a teszt régióban (T).

NEGATÍV:
Csak egy színes csík jelenik meg, a kontroll régióban 
(C). A teszt régióban (T) nincs csík.

ÉRVÉNYTELEN:
A kontrollcsík nem jelenik meg. Minden olyan teszteredményt, 
amely a megadott leolvasási időben nem hozott létre 
kontrollcsíkot, ki kell dobni. Kérjük, újra olvassa el a 
teszteljárást, és ismételje meg azt egy új teszttel. Ha a teszt 
továbbra is érvénytelen, konzultáljon orvosával vagy keressen 
fel egy COVID-19 tesztközpontot.

Két színes csík jelenik meg a 
membránon. Az egyik a kontroll 
régióban (C), a másik az 
A-régióban (A).

Három színes csík jelenik meg a membránon. Az egyik a kontroll 
régióban (C), a másik az A-régióban (A), a harmadik a B-régióban 
(B).

Megjegyzés: Az A és B influenza együttes fertőzése ritka. Az olyan klinikai 
mintát, amely mind az A-ra, mind a B-re pozitív eredményt ad, érvénytelen 
eredménynek kell tekinteni, és egy másik tesztet kell elvégezni. Ha a teszt 
ismét pozitív mind az A, mind a B influenzára, a mintát az eredmények 
jelentése előtt más módszerrel újra kell vizsgálni.

Csak egy színes 
csík jelenik meg, a 
kontroll régióban 
(C). Sem az A, 
sem a B-régióban 
nincs csík.

Két színes csík jelenik meg a 
membránon. Az egyik a kontroll 
régióban (C), a másik a 
B-régióban (B).

A teszt érvénytelen, ha a 
kontroll régióban (C) nem 
jelenik meg a színes csík, 
függetlenül attól, hogy 
van-e csík az A vagy 
B-régióban vagy sem. 
Ismételje meg a tesztet 
egy új teszttel és új 
mintával. Az elégtelen 

mintamennyiség, a pontatlan teszteljárás vagy a lejárt 
teszt érvénytelen eredményt okozhat. Ha a probléma 
továbbra is fennáll, forduljon a helyi forgalmazóhoz.

Addig nyomja bele a teszteszközt függőlegesen az 
extrakciós csőbe, amíg a cső felső széle el nem éri a 
tartógyűrű tetejét.

Öntesztelésre
REF: MI-S33001H1 Magyar

COVID-19 & Influenza A/B Antigén 
Orrlyukas Öntesztkészlet - Egylépéses automata önteszt

tapasztal: láz, köhögés és/vagy légszomj, akkor forduljon kezelésért orvosához.
influenzavírussal fertőzött. Ha a teszt negatív, és továbbra is COVID-19 és/vagy influenzaszerű tüneteket 
jelenti, hogy megvan az esélye annak, hogy ez a teszt negatív eredményt ad, ha Ön COVID-19 és/vagy 
mutathatók ki a mintából. A negatív eredmény nem zárja ki a COVID-19 és/vagy az influenzafertőzést. Ez azt 
(3) A negatív teszteredmény azt jelenti, hogy a COVID-19 és/vagy influenzát okozó vírus antigénjei nem 
döntést anélkül, hogy előzetesen ne konzultálna kezelőorvosával.
hogy miként lehet a legjobban gondoskodni Önről. Ne hozzon semmilyen orvosi szempontból releváns
szolgáltatója a vizsgálati eredmények, valamint a kórtörténet és a tünetek alapján együtt fogja meghatározni, 
Kérjük, azonnal forduljon orvosához, és tartsa be a karanténra vonatkozó helyi irányelveket. Egészségügyi 
mintában, és nagyon valószínű, hogy a tesztelt személy COVID-19 és/vagy influenzával fertőzött és fertőző.
(2) A pozitív teszteredmény azt jelenti, hogy a COVID-19 és/vagy influenzát okozó vírust kimutatható a
víruskoncentráció ezzel a teszttel nem határozható meg.
árnyalatot pozitívnak kell tekinteni. Vegye figyelembe, hogy ez csak minőségi teszt, és a mintában lévő
(1) A szín intenzitása a vizsgálati területen (T) változhat. Azonban a vizsgálati területen látható bármilyen 
MEGJEGYZÉS:
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Keresztaktivitás ás zavarás
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Rendeltetésszerű használat

Működési alapelv

A teszt korlátai

Minőségellenőrzés

Anyag

3 OTC orrspray  Dextrometorfán  Oxymetazolin  

3 OTC szájvíz  Difenhidramin  Fenilefrin  

3 OTC torokcsepp  Doxilamin-szukcinát  Fenilpropanolamin  

4-acetamidofenol  Flunisolid  Zanamivir 

Acetilszalicilsav  Guaiacol-gliceril-éter  Adamantanamin  

Albuterol Mucin Oseltamivir-foszfát

Klórfeniramin  Teljes vér  Tobramycin 

Dexametazon Mupirocin Triamcinolon

Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd.
Building 4, No. 1418-50, Moganshan Road,
Gongshu District, Hangzhou,
310011 Zhejiang, P.R. China

Lotus NL B.V. Koningin 
Julianaplein 10, le Verd,
2595AA,The Hague,Netherlands

Importőr: Legal Beauty Kft.
1111 Budapest, Lágymányosi utca 12. fszt. 2.
+36-70-704-6860
www.virusmaszk.hu

HőmérsékletkorlátozásKatalógusszám
TételkódLd. a használati utasítást

In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz                     Felhasználható
<n> teszthez elegendő mennyiséget tartalmazGyártó

Ne használja fel újra  

Meghatalmazott képviselő az Európai Közösségben
CE-jelölés a 98/79/EK irányelv szerinti IVD orvostechnikai eszközökről szóló irányelv szerint.

HCoV-229E Bordetellapara pertussis Adenovirus 1 

HCoV-OC43 Bordetella pertussis Adenovirus 2 

HCoV-NL63 Candida albicans Adenovirus 3 

MERS-coronavirus Chlamydia pneumoniae Adenovirus 4 

Group C Streptococcus Adenovirus 5Human metapneumovirus 

Haemophilus influenzae Adenovirus 7 Norovirus 

Legionella pneumophila Adenovirus 55 Parainfluenza virus 1 

Mycoplasma pneumoniae Epstein-Barr virus Parainfluenza virus 2 

Mycobacterium tuberculosis Enterovirus EV70 Parainfluenza virus 3 

Staphylococcus aureus Enterovirus EV71 Parainfluenza virus 4 

Staphylococcus epidermidis Enterovirus A16 
Respiratory syncytial virus A 

A Streptococcus agalactiae Enterovirus A24 
Respiratory syncytial virus B 

B Streptococcus pneumoniae Enterovirus B1 Rhinovirus A30 

Streptococcus pyogenes Echovirus 6 Rhinovirus B52 

Sérült csomagolás esetén ne használja

*95%-os megbízhatósági intervallum

Típus

Eredmény Antigén
pozitív/PCR

pozitív

Antigén
negatív/PCR

negatív

Relatív
specificitás

Relatív
érzékenység

COVID-19

Influenza A

Influenza B

96.4% 99.7%

95.9% 99.5%

94.4% 99.7%

98.7%

98.9%

99.1%

Teljes
egyezés

Influenza A

Influenza B

SARS-CoV-2

Megnevezés

H1N1

H3N2

Yamagata

Victoria

Kimutatási határérték

4.3×104 TCID50/ml 

1.0×104 TCID50/ml

2.5×105 TCID50/ml 

2.2×105 TCID50/ml

1×102.4 TCID50/mL

Analitikai érzékenység:
HKU1  

Hook hatás:

COVID-19

Influenza A

Influenza B

A COVID-19 & Influenza A/B Antigén Orrlyukas Öntesztkészlet egy in vitro immunpróba. A teszt a 
SARS-CoV-2 vírus, az influenza A vírus és az influenza B vírus nukleoprotein antigénjeinek közvetlen 
és minőségi kimutatására szolgál orrlyukból vett mintából. A tesztet önellenőrzésre tervezték. A 2 és 18 
év közötti gyermekek tesztelését felnőttnek kell felügyelnie vagy segítenie. A negatív eredmény nem 
zárja ki a vírusfertőzést. A vizsgálati eredmény nem képezheti orvosi ellátás vagy egyéb kezelés 
kizárólagos alapját.
Ez a vizsgálat tünetmentes és olyan személyek számára készült, akiknél a COVID-19 tünetei azok 
megjelenésétől számított első 7 napon belül jelentkeznek.
A COVID-19 tüneteit nem mutató személyeknél és/vagy olyan területeken élő személyeknél, ahol 
alacsony a COVID-19 fertőzések száma és nincs ismert COVID-19 expozíció, több hamis pozitív 
eredmény fordulhat elő. A tünetmentes egyének vizsgálatát a megerősített vagy valószínűsíthető 
esetek kontaktjaira vagy a COVID-19 fertőzés gyanújának egyéb járványügyi okaira kell korlátozni, és 
további megerősítő vizsgálatot kell végezni molekuláris teszttel.
A vizsgálati eredményeket soha nem szabad elkülönítve értelmezni, hanem mindig a klinikai kontextus-
ban (pl. kórtörténet, tünetek és egyéb rendelkezésre álló klinikai információk) kell vizsgálni. Ez 
egyértelműen szerepel a "Korlátozások" szakaszban és a betegtájékoztató "Rendeltetésszerű 
használat" részében is.

1. A teszt alkalmas saját felhasználásra, de kizárólag a SARS-CoV-2 és influenza A/B antigén kvalitatív 
- van vagy nincs - kimutatására használható.
2. Mint minden diagnosztikai teszt esetében, a végleges klinikai diagnózis nem alapulhat egyetlen 
teszteredményen, hanem azt az orvosnak kell felállítania az összes klinikai és laboratóriumi lelet 
kiértékelése után.
3. A TESZTELÉS MENETE és AZ EREDMÉNY ÉRTELMEZÉSE rész be nem tartása hátrányosan 
befolyásolhatja a tesztet és/vagy érvénytelenítheti a teszteredményt.
4. A negatív eredmények nem zárják ki a SARS-CoV-2 és influenza A/B fertőzést.

Keresztreaktivitás:
A következő organizmusokkal való keresztreaktivitást vizsgálták. A következő organizmusokra pozitív 
minták a COVID-19 ÉS INFLUENZA A/B antigén orrlyukas öntesztkészletre negatívnak bizonyultak.

Zavaró közegek
A következő, a légúti mintákban természetes módon jelen lévő, vagy a légutakba mesterségesen 
bevihető anyagokat vizsgáltuk az alábbiakban felsorolt koncentrációkban. Egyikük sem befolyásolta a 
COVID-19 és influenza A/B antigén orrlyukas öntesztkészlet teljesítményét.

1. Forni, D., Cagliani, R., Clerici, M. & Sironi, M. A humán koronavírusok genomjának molekuláris 
evolúciója. Trends Microbiol. 25, 35-48 (2017).
2. Ithete, N. L. et al. A humán közel-keleti légúti szindrómás koronavírus közeli rokona denevérben, 
Dél-Afrikában. Emerg. Infect. Dis. 19, 1697-1699 (2013).

Megjegyzés:
1) Az influenza A érzékeléshez: 
A kimutatás nem mutat keresztreak-
tivitást az influenza B-vel és a 
SARS-CoV-2-vel.

2) Az influenza B kimutatásához: 
Az influenza B kimutatásnak nincs 
keresztreaktivitása az influenza A és 
a SARS-CoV-2 vírusokkal.

3) A COVID-19 kimutatásához: 
A COVID-19 vizsgálat keresztreaktivi-
tást mutat a SARS-CoV-val.

Belső eljárási kontroll
A COVID-19 & és influenza A/B antigén orrlyukas tesztkészlet beépített (eljárási) ellenőrzéssel 
rendelkezik. Minden teszt belső standard zónával rendelkezik a megfelelő mintaáramlás biztosítása 
érdekében. A felhasználónak az eredmény leolvasása előtt meg kell győződnie arról, hogy a "C" 
régióban található színes csík megjelenik.

Klinikai értékelés:
Minden résztvevőtől (összesen 450) két mintát gyűjtöttünk, az egyik az orrváladék a gyorsteszthez, a 
másik pedig az orrgarat-tamponminta az RT-PCR-rel való összehasonlításhoz. A COVID-19 esetében 
140 pozitív és 310 negatív minta, az influenza A esetében 73 pozitív és 377 negatív minta, az influenza 
B esetében 54 pozitív és 396 negatív minta. Ezeket a mintákat RT-PCR-rel és COVID-19 & Influenza 
A/B antigén orrlyukas tesztkészlettel is vizsgálták. A kapott érzékenységi és specificitási eredményeket 
a következő táblázatok foglalják össze:

A rendelkezésre álló legnagyobb koncentrációjú inaktivált SARS-CoV-2 állományt 
(1×106,4 TCID50/ml) teszteltük, a COVID-19 kimutatására nem volt Hook hatás.

A legmagasabb koncentrációjú inaktivált influenza A (H1N1) (2,0×106 TCID50/ml) 
és influenza A (H3N2) (8,6×106 TCID50/ml) állományt teszteltük, az influemza A 
kimutatására nem volt Hook hatás.

Az inaktivált influenza B Victoria vonal (4,4×106 TCID50/ml) és az Influenza B 
Yamagata vonal (5,0×106 TCID50/ml) legmagasabb koncentrációját vizsgálták, az 
influenza B kimutatására nem volt Hook hatás.

• Óvatosan kell eljárni, amikor a mintagyűjtőt az orrüregébe dugja.
• Ne használja a készletet vagy annak összetevőit a lejárati időn túl.
• A tesztelés előtt ne lyukassza ki az extrakciós cső zárófóliáját.
• Használat előtt olvassa el a használati útmutatót. Az utasításokat gondosan el kell olvasni és követni 
kell.
• Ne teszteljen ezzel az eszközzel 2 évesnél fiatalabbakat.
• A teszteszközök fóliatasakba vannak csomagolva, amelyek a tárolás során távol tartják a 
nedvességet. Felbontás előtt minden tasakot ellenőrizni kell. Ne használjon olyan eszközt, amelynek 
fóliája lyukas, vagy amelynek a tasakját nem zárták le teljesen. Hibás eredményt adhat, ha a tesztre-
agenseket nem megfelelően tárolják.
• Ha a minták és a reagensek a vizsgálat előtt nem kerülnek szobahőmérsékletre, az csökkentheti a 
vizsgálat érzékenységét. A pontatlan vagy nem megfelelő mintagyűjtés, tárolás és szállítás hamis 
negatív teszteredményeket okozhat.
• Kerülje el, hogy a puffer bőrre, szembe kerüljön, vagy nyálkahártyával érintkezzen. Ha mégis, bő 
folyóvízzel öblítse ki.
• Gyermekektől távol tartandó. Az apró tesztalkatrészek fulladást okozhatnak.
• Csak a mellékelt tesztalkatrészeket használja. Ne cserélje ki a puffert más folyadékkal.
• Tartsa tisztán a mintagyűjtőt. Ne érintse meg azt, és használat előtt gondoskodjon róla, hogy ne 
érintkezzen semmilyen felülettel.
• Használjon külön tesztet minden egyes személy teszteléséhez.
• Ha orrpiercingje van, a másik orrlyukból vegyen mintát. Ha mindkét oldalon piercing van, a mintavétel 
előtt távolítsa el az egyik orrlyukból a piercinget.

A COVID-19 & Influenza A/B antigén orrlyukas tesztkészlet a SARS-CoV-2 vírus nukleokapszid 
fehérjéket és az influenza A&B vírusokat a belső tesztcsíkon történő színfejlődés vizuális 
értelmezésével mutatja ki. Az Anti-SARS-CoV-2 mAb és az Influenza A&B antitestek a nitrocel-
lulózmembrán vizsgálati régiójában immobilizálódnak. A színes részecskékhez konjugált 
anti-SARS-CoV-2 mAb és Influenza A&B antitestek a konjugált padon vannak immobilizálva.
A vizsgálat során a célantigének, amennyiben jelen vannak az orrváladékban, az extrakciós pufferbe 
kerülnek. Ahogy a minta a kapilláris hatás révén végigvándorol a csíkon, majd kölcsönhatásba lép a 
mintalapon lévő reagensekkel, a célantigének kötődnek a konjugált lapon lévő anti-SARS-CoV-2 mAb 
vagy Influenza A&B antitestekhez. Következésképpen az antigén-antitest komplexet a vizsgálati 
területen immobilizált anti-SARS-CoV-2 mAb vagy Influenza A&B antitestek fogják meg. A felesleges 
színes részecskéket az NC-membrán kontroll régiója fogja fel.
A színes sáv jelenléte a teszt régióban pozitív eredményt jelez a SARS-CoV-2 vírus és az Influenza 
A&B antigénekre vonatkozóan, míg hiánya negatív eredményt jelez. A színes sáv a kontrollrégióban 
eljárási ellenőrzésként szolgál, általában azt jelzi, hogy megfelelő mennyiségű mintát adtak hozzá, és a 
membránszövés működik.
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(91.9%-98.5%) (98.2%-99.9%) (97.1%-99.4%)

(88.6%-98.6%) (98.1%-99.9%) (97.4%-99.5%)

(84.9%-98.1%) (98.6%-100.0%) (97.7%-99.7%)

140-ből 135

73-ból 70

54-ből 51

310-ből 309

377-ből 375

396-ból 395


